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Penitsilliiniresistentne S. pneumoniae (mitte-meningiit) 

MIK  0,064: tundlik 

sõltumata diagnoosist 

Tsoon  19mm: resistentne 

Skriining: oksatsilliini disk 1µg, Mueller-Hinton-F agar 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h 

Tsoon  20mm: tundlik 

MIK  2: resistentne 

sõltumata diagnoosist 

MIK > 0,064 -  2: mõõdukalt tundlik  

pneumoonia ravi lähtuvalt MIK väärtusest 

vastavalt ravijuhendile 

fenoksimetüülpenitsilliini ei kasutata 

Kinnitus: penitsilliini MIK 

NB! Kui Ampitsilliini MIK  0,5 = tundlik, siis tundlik on ka amoksitsilliin, ampitsilliin-sulbaktaam, 

amoksitsilliin-klavulanaat ja tsefotaksiim. Kui Ampitsilliini MIK  0,5, siis ampitsilliin-sulbaktaami, 

amoksitsilliin-klavulanaadi ja tsefotaksiimi MIK määratakse eraldi. 
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Penitsilliiniresistentne S. pneumoniae (meningiit) 

MIK  0,064: tundlik 

Tsoon 19mm: resistentne 

Skriining: oksatsilliini disk 1µg, Mueller-Hinton-F agar 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h 

Tsoon 20mm: tundlik 

MIK  0,064: 

resistentne 

Kinnitus: penitsilliini MIK 
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H. influenzae resistentsus beetalaktaamidele  

Resistentsuse 

mehhanismid 

puuduvad 

Resistentne ampitsilliini/amoksitsilliini. 

Tsefuroksiim sodium, tsefotaksiim, 

ampitsilliin-sulbaktaam, amoksitsilliin-

klavulanaat, piperatsilliin-tasobaktaam: 

vastata MIK  
*Meningiidi korral määratakse samaaegselt 

skriininguga tsefotaksiimi ja meropeneemi MIK-id 

PBP muutus 

Beeta-laktaamid 

(ampitsilliin, amoksitsilliin-

klavulanaat, tsefuroksiim, 

tsefotaksiim, meropeneem): 

MIK vastavalt arsti soovile  

Skriining*: bensüülpenitsilliin 1 U disk (PEN), tsefinaasi test (BL)  

Külv: Mueller Hinton-F agar 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h 

PEN  12 mm 

BL ei teostata 

PEN < 12 mm 

BL negatiivne 

PEN < 12 mm 

BL positiivne 

Tundlik kõikide beeta-

laktaamide suhtes 

Beeta-laktamaasi produktsioon 

ja võimalik PBP muutus 
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MRS  

MSS 

Tsoon 25 mm: 

tundlik  

Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk                            

Külv: Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 18±2h 

S. lugdunensis ja S. saprophyticus KoNS (v.a. S. lugdunensis ja S. saprophyticus) 

Tsoon 24 mm: 

resistentne  

Tsoon 21 mm: 

resistentne  

Tsoon 22 mm: 

tundlik  

MRS MSS KoNS MRS KoNS 
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Vankomütsiiniresistentne E. faecalis/faecium (VRE) 

MIK  4: tundlik MIK > 4: resistentne 

Genotüübi kinnitus: 
 

vanA ja vanB 
 

ID kinnitus (MALDI-TOF) 

Tsoon  12mm 

terav tsooni piir 
 

TUNDLIK 

Tsoon  12 mm 

RESISTENTNE 

Fenotüübiline kinnitus: 

Vankomütsiini MIK; Mueller-Hinton 

agar, Mc/F = 0,5 35±1ºC, 24t 

Skriining:  vankomütsiin 5 µg disk; 

Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 24t 

Tsoon  12mm, 

hägune piir: 

SELGUSETA 

Vankomütsiin MIC>4 




